
SED662Hu 96T

酰基辅酶 A 脱氢酶 C4-C12 直链(ACADM)检测试剂盒

(酶联免疫吸附试验法)

适用生物：人

使用说明书

仅供研究使用，不用于临床诊断!
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[预期应用]

本试剂盒运用双抗体夹心 ELISA 法定量测定人组织匀浆、细胞裂解液或其它相关生物液体中 ACADM 含量。

[试剂盒内容]

试剂名称 数量 试剂名称 数量

96孔板（预包被） 1 96孔板覆膜 4

标准品 2 标准品稀释液 1×20mL

检测溶液A 1×120μL 检测溶液A稀释液 1×12mL

检测溶液B 1×120μL 检测溶液B稀释液 1×12mL

TMB底物 1×9mL 终止液 1×6mL

洗涤液（30×） 1×20mL 使用说明书 1

[需自备的设备及试剂]

1、450±10nm 滤光片的酶标仪（建议仪器使用前提前预热）

2、单道或多道微量移液器及吸头

3、稀释样品的 EP 管

4、蒸馏水或去离子水

5、吸水纸

6、盛放洗液的容器

7、0.01mol/L（或 1×）磷酸缓冲盐 (PBS)，pH=7.0-7.2

[试剂盒的储存及有效期]

1、 未开封的试剂盒：未拆封的试剂盒可整盒保存于-20
o
C，如放置于 4

o
C 仅能保存一个月。为方便实验，也可以将

试剂盒拆开保存，标准品、检测溶液 A、检测溶液 B以及 96 孔板保存于-20
o
C，其余试剂置于 4

o
C。

2、 使用后的试剂盒：剩余试剂仍需按照试剂瓶标签所示的温度保存，此外，请将未使用酶标条用包含干燥剂的铝

箔袋装好，并拉紧密封铝箔袋，置于-20
o
C 保存。

注意：

试剂盒内酶标条可拆卸，按实验需求可分多次使用；使用后的剩余试剂盒建议在首次实验后 1个月内使用完毕。产

品过期时间以盒子上的标签为准，保质期内所有组分都确保是稳定的。




